



鹸化度の高いポリピニルアルコール (p V A) は適当な溶媒が乏しいために、信頼性の高い分子










PVAは、(開クラレから提供を受けた鹸化度 99.9mol泊以上もの 2 種を使用した。 HFIP はCen­
tral Glass 製を、水はイオン交換後蒸留したものを使用した。
試料の溶解
本試料の PVAは、 HFIP 、水のいずれにも常温では溶解しないので、それぞれの溶媒の沸点
近傍の恒温槽中 (HF 1 P : 5 8 "c、水: 9 8 "C) に次の方法で約 40時間保ち溶解した。(1)ア
ンプル(直径 3 0 mm、長さ 1 5 0 mm) 中へ試料、溶媒を入れ、アンフ。ル上部をガスバーナーにて熔
封する 。 溶解途中に時々恒温槽からアンフωルを取り出し、手で震畳、撹排する。 (2) 活栓付容器に
試料、溶媒とともにマグッネチックスターラ一片を仕込み、恒温槽中で容器内を十分に撹搾し続け
る。 HFIP は(1)と (2) の両方を、水は (2) の方法のみで溶解した。
溶液の光学的精製(ろ過)
溶液の光学的精製はメンプラ ンフィルターを用いた加圧ろ過によった。メンブランフィルターは、
HFIP については四弗化エチレン樹脂製ポアサイズ O. 22μm (住友電工， FP-022) を、水につ
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Fig.2 PVA1/ 水系の Zimm Plot 
Cl=8. 01 x 10~g/ml ， C2=5. 02 x 10 也/ml ，
C3=2. 99 X 1O-4g/ml, C4=1. 48 X 1O-4g/ml 
Fig. 1 PVA1/HFIP 系の五mm Plot 
Cl=5. 81 X 1O-4g/ml , C2=3.60 X 10-4g/ml , 
C3=1. 83 X 10~g/ml ， C4=1. 03 X 10~g/ml 
測定結果
1 例として、 PVAl のHFIPおよび水について (2) の方法で溶解した測定結果を Zimm プロッ
トとして Fig. 1 および、Fig. 2 に示す。 PVA/HFIP 、 PVA/水系のdn/dc は、それぞれ0.227 、
O. 160 とかなり大きな値をもっているので十分低濃度領域で光散乱測定が可能であった。 Fig. 1 お
よび、 Fig. 2 によると、 KC/R( 8 )ト 0のプロットはいずれの溶媒においてもほぼ直線で表せることが
わかる。 PVAl および PVA2 の五mm プロットから求めた重量平均分子量、 Mw を Table 1 に示




(2.91 X 105) 
した。 HFIPおよび水を溶媒として測定した Mw は、 PVAl では 7弘、 PVA2 では似の差で一
致し、良好な結果であるといえる。これに対して、溶解方法 (1) の結果は、 Mw は (2) と比べて 11 .. 
35見大きく、また、 KC/R( e )トののプロットは直線では表せず、異常な濃度依存性をもっているがわ








PVA/水系での測定の後、セルを恒温ジャケット( 6 00C) に約 1 2 時間保持するとポリマー
の析出が観測されることより、本実験では析出しない聞に手際よく測定したことになる。
PVAl 
(2. 05 X 105) 2.61 X 105 
2. 47 X 105 
PVA2 PVAl 
1.52X 105 










P は、 PVAの光散乱測定には dn/dc が大きい、常温で測定可能であるなど、優れた溶媒であるこ
とを明ら泊、にした。水は高温で、問、IJ定すれば溶媒として利用可能であることもあらためて示した。
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